PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Después de usar un cartucho, no se puede reutilizar porque es una ampolla
esterilizada desechable.

La cabeza del tornillo de ajuste negro debe desinfectarse antes de su uso.
Sise usaincorrectamente, el tornillo de ajuste negro no girara bien, verifique si
larosca del tornillo esta bloqueada por materias extranas.

No presione continuamente durante el uso, de lo contrario, el atomizador puede
calentarsey dejar de funcionar; no volvera a usar lo hasta que el atomizador se
enfrie a latemperatura normal.

Despues de 30 minutos de uso, debe enfriarse durante 5 minutos antes de
usarlo de nuevo. Si el atomizador deja de funcionar mientras su utilizacion, es
debido al calor y debe enfriarse durante 2-3 minutos.

CONSIDERACIONES TERAPEUTICAS

No apriete la piel con las manos después de la inyeccion. Cada persona respondera
de formadistinta al efecto de la inyeccion. Los efectos secundarios mas usuales
son: manchas rojas o pequefias gotas de sangre. El perfodo de recuperacion total es
dela2semanas.

No use productos para el cuidado de la piel 0 cosmeticos para limpiar el area
después del tratamiento, y no toque la piel con las manos, para evitar la posibilidad
de infeccion.

Evitar el uso de maquillaje durante 2 dias despueés, preste atencion a la proteccion
solar, no se sumerja en aguas termales, haga menos ejercicio y aplique mascarillas
faciales mas frecuentemente.

Prohibido su uso:

1) Inmediatamente después de una cirugla o justo en una herida.
2) Cuando se tienen muchos empastes en la dentadura.
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5) Siestarecibiendo radioterapia.

)
) En piel sebacea anormalmente débil, o con alergias cutdneas por leucemia.
)5

ihatenido alguna operacionenelrastroy lapiel prafundano se ha recuperado.
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PRINCIPIO

El atomizador no invasivo es un nuevo producto desarrollado por las mejores tecnologfas

de Europay Estados Unidos. Utiliza tecnolog(a de presion de aguja de agua.

Conuna presion de aire de 6,5 BAR consigue explotar en pequefias moléculas de tamafio

nanometrico. Las gotas se dispersan directamente ala capa base de la piel mediante un
paso natural, de manera comoday sin dolor.

Logra efectos cosmeéticos significativos y adecuados a cada necesidad.

Evitaeldolory el edema provocado por las inyecciones.

ESQUEMA DEL DISPOSITIVO

Tornillo de ajuste de salida

Medida de fuerza
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Encendido

Fuerzabaja

Fuerzafuerte

Ajuste de intensidad
enelsentido delreloj: baja
contrareloj: fuerte

) Temperatura ambiente -5°C-50°C
Condiciones

ambientales Humedadrelativa 20% -90%
Potencia

220V+-10%, 50-60Hz

Energla dereserva

2w

Energia

180W

INSTRUCCIONES

1. Enchufe la pistola 220V AC. Presione el interruptor para verificar sifunciona, y luego gire el
ajuste de fuerzapararegular laintensidad del spray de atomizacion.

2. Utilice una cartucho pararellenar, de 5 a 30 ul, dependiendo del ingrediente a usar.
3.Cuandoalcance los 30 ul, gire el tornillo negro hasta el nivel de laroscay el tubo para‘inyectar”
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Cartucho (accesorio que debe adquirir usted mismo)

4.Compruebe si hay burbujas en el cartucho. En caso de que haya, mueva suavemente
la parte superior con los dedos parallevar las burbujas hacia arriba, empuje la varilla
para eliminar las burbujas y luego tire de a varilla de empuje hacia la escala de su

dosis de inyeccion. Ladistanciaes de 10 a 70 mm, segun la sensibilidad de la piel,
y en posicion vertical.
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5.Con cada disparo, gire el tornillo de ajuste negro en sentido contrario a las agujas del
reloj, unas 3 vueltas hasta que el liquido salga por el pequefio orificio del cartucho.

Una vez completados los pasos anteriores, se puede realizar otro disparo hasta que el
producto se haya terminado.

Nota: Después de disparar 30 veces, deje enfr{ar durante 10-30 minutos antes de volver a utilizarlo, de lo contrario,
el atomizador puede sobrecalentarse y dejar de funcionar.

Hidratacion Belleza perfecta Efectividad
Reparacionintensa Penetracidn suave



